
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ

 

РУКОВОДСТВО ПО ИМПЛАНТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ РАЗМЕРОВ

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ENDURANT II 

Диаметр Сосуда 
(мм)

Рекомендуемый Диаметр 
Стент- Графта (мм)

8 – 9 10

10 – 11 13

12 – 14 16

15 – 18 20

19 – 22 24

23 – 25 28

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ENDURANT II 

Диаметр Сосуда 
(мм)

Рекомендуемый Диаметр 
Стент- Графта (мм)

8 – 9 10

10 – 11 13

15 – 18 20

19 – 22 24

23 – 25 28

БИФУРКАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ENDURANT IIS 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ENDURANT II 

Диаметр Сосуда 
(мм)

Рекомендуемый Диаметр 
Endurant IIs (мм)

19 – 20 23

21 – 22 25

23 – 25 28

26 – 28 32

29 – 32 36

Endurant™ IIs
Брюшной Стент-Графт
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ЧЕТКИЕ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ МАРКЕРЫ

• Точечные рентгеноконтрастные маркеры

• e-образный проксимальный маркер

— Кольцевой маркер - виден только при рентгеноскопии

†Возможность перекрытия в 3-5 звеньев доступна только для определенных компонентов.

Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения подробной информации.

1

Алгоритм Подготовки Стент-Графта:
1.  Изучите стент-графт под рентгеноскопией для визуализации 

рентгеноконтрастных маркеров
2.  Промойте просвет для проводника с тыльной стороны через люэр-порт
3.  Смочите оболочку системы доставки для активации гидрофильного покрытия

Раскрывайте бифуркационный 
компонент, пока не высвободится 
контралатеральная ножка

2

Высвободите проксимальную корону  
с фиксирующими зубцами

3

Завершите раскрытие 

4

Раскройте контралатеральный компонент

5

Поверните и продвиньте систему доставки 
вверх на 3 см

6

Верните рукоятку высвобождения 
проксимальной короны в исходное положение

7

Извлеките систему доставки 
бифуркационного компонента

8

Раскройте ипсилатеральный компонент; 
возможно перекрытие в 3-5 звеньев*

9

Извлеките систему доставки подвздошного 
компонента

10

Стент-графт Endurant IIs успешно 
имплантирован

*Возможность перекрытия в 3-5 звеньев доступна только для определенных компонентов.
Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения подробной информации

www.medtronicendovascular.com
www.cardiovasc.ru
ООО “Медтроник”
123317, Москва,
Пресненская набережная, д. 10
Тел.: +7(495)580-73-77
Факс: +7(495)580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru


